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بررسي  عملكرد دستگاه هاي سترون كننده بيمارستاني با روش 
  بيولوژيك  و عوامل مؤثّر بر آن

  

  
         يدهكچ  

: ون كننده نظيردر فرايند كنترل عفونت در بيمارستان ها ، استفاده از دستگاه هاي ستر     :زمينه
 Vaporized Hydrogenاتوكلاو بخار ، اتوكلاو اتيلن اكسايد ، كمي كلاو ، گاز پلاسما ، فور و 

Peroxide      بر اساس دستورالعمل هاي استاندارد اين دستگاه ها        . ، از راه هاي مورد تاييد است
طمئن تـرين   م.بايستي به صورت مستمر تحت پايش فيزيكي ، شيميايي و بيولوژيك قرار گيرند            

  .راه پايش عملكرد دستگاه ها ي رايج مورد استفاده ، پايش بيولوژيك است
هدف اصلي اين مطالعـه ، بررسـي عملكـرد دسـتگاه هـاي سـترون كننـده موجـود در                 : هدف

  . بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران با استفاده از پايش بيولوژيك است
است كه  )Cross Sectional ( تحليلي و مقطعي– مطالعه توصيفي اين مطالعه ، يك :روش كار

 بيمارستان وابسته بـه دانـشگاه   14تعداد  CSR دستگاه سترون كننده موجود در135بر روي 
در اين مطالعه ، با استفاده از اسـپور         . علوم پزشكي تهران ومسئولين مربوطه انجام شده است       

همچنـين  . د دستگاه هاي سترون كننـده تعيـين شـد           و ويال هاي ميكروبي و كشت آنها ،عملكر       
 T–Testنيز از  براي تحليل داده ها   . ميزان آگاهي پرسنل مسئول با يك پرسشنامه سنجيده شد        

  .استفاده گرديد
نا مطلوب بودواين عملكرد،    %) 4/10( دستگاه هاي مورد بررسي      135 مورد از  14 عملكرد :نتايج

، و آگـاهي   =P) 001/0(، سابقه كـار بيـشتر  =P) 02/0 (،  مدرك تحصيلي =P) 001/0(باجنس
 ارتباط معنـي  CSRبيشتر  مسئولين دستگاه ها از فرايند استريليزاسيون ، همچنين با مساحت    

  .=P) 001/0(دار داشت 
 هـاي بـا     CSRاين مطالعه پيشنهاد مـي كنـد كـه بيمارسـتان هـاي عمـومي  از                   :نتيجه گيري 

صيلي مـرتبط اسـتفاده كننـد ضـمنا بـه طـور مـستمر               مساحت مناسب و كاركنان با مدرك تح      
  .ويژه كاركنان مرد را آموزش دهند به  CSRكاركنان 

  

  اتيلن اكسايد  ،  فور ، اتوكلاو بخار، CSR ، استريليزاسيون  :گان كليديه واژ
        18/12/87:تاريخ پذيرش مقاله           5/5/88 تاريخ اصلاح نهايي          19/11/87:تاريخ دريافت مقاله                          
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37        .....دستگاه هاي سترون كننده بيمارستاني باسي عملكرد ربر

 
                                       

  ه  مقدم                                                          
  

از اقدامات مهم پيشگيري از عفونتهاي بيمارسـتاني، بهـره گيـري از             
ينـدي اسـت كـه       فرآ 1سـترون سـازي   ]. 1[فرآيند سترون سازي است   

براي كشتن همه ميكروبها از جمله اسپورهاي ميكروبي كه فرمهـاي           
جهـت ارزيـابي فرآينـد    ]. 2[بسيار مقاومي هستند طراحي شده اسـت        

 - وجـود دارد، فيزيكـي يـا مكـانيكي         2 نـوع پـايش    3سترون سـازي    
مطمئن ترين راه پايش عملكـرد دسـتگاههاي        . شيميايي و بيولوژيك  
در پـايش بيولوژيـك، اسـپور       . يولوژيـك اسـت   سترون كننده، پايش ب   

از . باكتريها به عنوان مقـاومترين نـوع ميكروبهـا انتخـاب شـده انـد              
 Bacillusاسپورهاي مـورد اسـتفاده بـراي ايـن منظـور ، اسـپور       

subtitles)               براي پايش عمـل سـترون سـازي بـه وسـيله گرمـاي
 Geobacillusو ) خــــــشك و اتــــــيلن اكــــــسايد   

stearothermophillus )  ــايش عملكرددســتگاه هــاي ــراي پ ب
  ].3. [مي باشد) اتوكلاو بخار و كمي كلاو

در يك مطالعه كه بر روي مطب دندان پزشـكان در مكزيـك انجـام               
گرفت ، مشخص شد كه نوع دستگاه سترون كننده در سترون سازي            
مطلوب، تاثير زيادي دارد به طوري كـه سـترون سـازي بـا دسـتگاه                

]. 4[ بوده است    ovenسترون سازي با فور يا      اتوكلاو بخار موثرتر از     
 ساله نيز، ميزان شكست استريليزاسون در اتوكلاو        16در يك مطالعه    

) oven(و در حــرارت خــشك % 4/3، در كمــي كــلاو % 8/2بخــار 
 بـراي پـايش      توصـيه مركـز كنتـرل بيماريهـا       ]. 5[بوده اسـت    % 4/8

  ].6[بيولوژيك، هفته اي يك بار است
اي سترون كننده نيازمند آگـاهي كـافي از چگـونگي           كار با دستگاه ه   

كاركرد اين دستگاه ها ، همچنين فرايند سـترون سـازي اسـت، لـذا                
ارزيابي ميزان اطلاعات و نحوه عملكرد كاربران ايـن دسـتگاه هـا از              

  .اهميت ويژه اي برخوردار است
تعداد زيادي مطالعه به منظور ارزيابي ميـزان اطلاعـات كـسانيكه بـا              

بطور مثـال   . كنند انجام شده است     ههاي سترون كننده كار مي    دستگا
% 60 در رومـاني انجـام شـد، تنهـا           1998دريك مطالعه كه در  سال       

پرستاران اتاقهاي عمـل از فرآينـد استريليزاسـيون اطلاعـات كـافي             
 در ايتالياانجـام    1999در مطالعه اي ديگرنيز كه  در سال         ]. 7[داشتند  

 اطلاعـات قليلـي در مـورد فرآينـد          CSRگرديد، بيـشتر كارمنـدان      
  ].8[سترون سازي داشتند 

ما در  اين مطالعه، ابتدا عملكـرد كليـه دسـتگاههاي سـترون كننـده                
 تهران را بـا     دانشگاه علوم پزشكي   بيمارستان وابسته به     14موجود در   

ارزيابي كـرده ايـم ، سـپس ميـزان آگـاهي               3 پايش بيولوژيك  روش

     فراينـد سـترون سـازي مـورد بررسـي قـرار            مسئولين دستگاههارا از    
داده ايم و بعد عوامل موثر بـر عملكـرد دسـتگاه هـا را در رابطـه بـا                    

  . آگاهي مسئولين آنها مقايسه نموده ايم
هدف نهايي اين مطالعه نيـز، كمـك بـه كاسـتن ميـزان عفونتهـاي                

 در  CSRبيمارستاني، همچنين استخراج نيازهاي آموزشي مسئولين       
رآيند سترون سازي و لزوم پايش مستمر دستگاههاي سترون         زمينه ف 

  .كننده و آموزش آنها مي باشد
  

  
  
  

      و مواد روش                     
  
  
  
  
  

 135  بـر روي      4 تحليلـي و مقطعـي     -اين مطالعه بـه روش توصـيفي      
دانـشگاه   بيمارسـتان وابـسته بـه    14دستگاه سترون كننده موجود در      

انجام گرديده و روش نمونه گيري سـر شـماري           تهران   علوم پزشكي 
متغيـر وابـسته، عملكـرد دسـتگاههاي        . بوده اسـت  ) كليه دستگاهها (

 - جـنس  -سـن : سترون كننده و متغيرهـاي مـستقل، عـواملي نظيـر          
 رشته تحصيلي و ميـزان آگـاهي        - سنوات خدمت  -ميزان تحصيلات 

، همچنين نوع و قدمت دسـتگاههاي مـورد بررسـي           CSRمسئولين  
  .ه استبود

 به عنـوان دقيقتـرين نـوع پـايش          "پايش بيولوژيك "در اين مطالعه،    
مورد استفاده قرار گرفته و براي اين منظور، براي ارزيابي دستگاه فور            

استفاده شده كـه      5از نشانگر بيولوژيك نواري باسيلوس سوبتي ليس      
ــامل  ــا CFU (colony forming unit) 106شـ   بـ

9372ATCC (American type collection culture) 
بود و براي دسـتگاههاي اتـوكلاو بخـار واتـيلن اكـسايد از ويالهـاي                

  ژئوباسـيلوس اسـتئاروترموفيلوس بـا   CFU 105پلاستيكي حـاوي  
7953 ATCC استفاده شده است .  

براي ارزيـابي دسـتگاههاي فـور، نوارهـاي نـشانگر را در يـك لولـه                 
از حـد وسـايل و نقـاط        آزمايش گذاشته و در محلهايي با تراكم بيش         

كور دستگاه  قرار مي داديم و پس از طي شدن فرآيند استريليزاسيون             
ــاوي    ــاي ح ــه ه ــه لول ــا را، ب ــزي cc20-15آنه ــايع مغ  TSB م

(Tryptic-soy Broth)   روز در 2-7 انتقال داده و بـراي مـدت 
در صورت ايجاد هاله ابر مانند      .  انكوبه مي نموديم   0c37درجه حرارت   
بـراي  . لقي و عملكرد دستگاه نامطلوب گزارش مي شد       كشت مثبت ت  

ارزيابي دستگاههاي اتـوكلاو بخـار واتـيلن اكـسايد نيـز از ويالهـاي               
در داخل اين ويالهاي پلاسـتيكي يـك        . مخصوص استفاده مينموديم  

آمپول شيشه اي حاوي محيط كـشت و در تـه ايـن ويـال هـا يـك                   

Sterilization             4-cross sectional-1  
2-Monitoring               5-subtilis Bacillus   

Biologic Monitoring-٣ 

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ci
ri

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
12

 ]
 

                               2 / 7

www.sid.ir
www.sid.ir
http://jmciri.ir/article-1-1296-fa.html


           ......دكترسيد منصور رضوي ،دكترسهيلا دبيران ،دكتر زهرا صابوني ممقاني 

 

38

 1388بهار1؛ شماره27دوره/مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

 عملكـرد   جهـت ارزيـابي   . ديسك كوچك حاوي اسپور وجـود داشـت       
دستگاهها، اين ويالها در دستگاه قرار داده مي شـدند و پـس از طـي                
شدن مراحل استرايليزاسـيون، ويـال از دسـتگاه خـارج مـي شـد، بـا                 
فشردن بدنه پلاسـتيكي ويـال و شكـستن آمپـول شيـشه اي داخـل        

ديسك حاوي اسپور داخل ويال، در داخل مـايع كـشت غوطـه ور          آن،
 انكوبـه   0c 55ز در درجـه حـرارت        رو 5-7مي شد، سپس بـه مـدت        

تغيير رنگ مايع از بنفش به زرد       . وسپس مورد ارزيابي قرار مي گرفت     
مايل به سبز، نـشانه مثبـت بـودن تـست و نقـص عملكـرد دسـتگاه          

  .گزارش مي شد
در بخش ارزيابي آگاهي مسئولين دستگاه ها نيـز از يـك پرسـشنامه              

نجام يك مطالعه پـايلوت      آن ، با ا    1 سوالي استفاده گرديد كه ثبات     45
آن نيـز بـا اسـتفاده از    2 واعتبار  تن از مسئولين دستگاه ها10بر روي 

  . نظرات خبرگان مورد تاييد قرار گرفت
 ، كـساني كـه بـه صـفر تـا            CSRدر امتياز بندي آگاهي مـسئولين       

 درصـد متوسـط و      75 تا   51سوالات پاسخ گفته بودند ، ضعيف ،        50%
  .ه بندي شدند در صد خوب طبق100 تا 76

 T-Test شيوه تجزيه و تحليل داده ها در اين مطالعـه، اسـتفاده از              
نتـايج  . انجام گرفتـه اسـت     SPSSv11/5بوده و آناليز با نرم افزار       

ارزيابي آگاهي كاركنان با دستگاه هاو عملكرد دسـتگاه هـا در زمـان              
مصاحبه به آنها باز خورد داده شد و نتايج مكتوب آن نيز بـه صـورت                

  . محرمانه نگهداري شد
  

  
          نتايج                                                         

  
  
  
  
  

 دسـتگاه   65فـور،   %) 1/48( دستگاه   66 دستگاه بررسي شده،     135از  
  . اتيلن اكسايد بودند%) 1/2( دستگاه 4اتوكلاو بخار و %) 1/48(

 14 بيمارستان از    10هاي    ههاي مورد بررسي از عملكرد دستگا       دستگاه
 78از نظـر حجـم، در        ). 1جـدول شـماره     (مطلوب بود     % 100مورد  

 300 تـا    150 مـورد    16 ليتـر،    150 تا   50 مورد   18 ليتر،   50مورد زير   
هاي  از نظر قدمت و سال.  ليتري بودند 400 مورد بالاي    13ليتر، و در    

%) 2/45(شتند   سال دا  5ها قدمت زير      كاركرد نيز اگر چه اكثر دستگاه     
%) . 3/36( سال نيز كم نبود11هاي با قدمت بالاي  ولي تعداد دستگاه  

 متـر مربـع در بخـش    250ها در محلهايي به مساحت تـا      اين دستگاه 
CSRنگهداري مي شدند .  

، طبق نتايج پـايش بيولوژيـك       %)6/89( دستگاه 121 دستگاه،   135از  
  .لوب داشتندعملكرد نامط%) 4/10( دستگاه 14عملكرد مطلوب و 

آن را  %) 7/51( نفـر    70 نفـر بـود كـه        135تعداد مسئولين دستگاهها    
بيـشترين آنهـا،    . را آقايان تشكيل ميدادند   %) 3/48( نفر   65ها و     خانم

 سال بودند و سابقه كاري آنها در        45 تا   36در سنين   %) 6/55( نفر   75
 مدرك  از نظر .  سال بود  5، كمتر از    %)2/45( نفر   61اكثر موارد، يعني    

، كارشناس پرستاري   %) 6/55( نفر   75تحصيلي نيز اكثريت آنها يعني      
  . ديپلم، بهيار، ديپلم و سيكل بودند و بقيه فوق

 45هـا از فراينـد استريليزاسـيون، در           ميزان آگاهي مسئولين دسـتگاه    
 مـورد   26متوسـط و در     %) 7/47( مورد   64ضعيف، در   %) 3/33(مورد  

  .خوب ارزيابي گرديد%) 3/19(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   هاي  تحليلي يافته هادر ارزيابي              
  
  
  

هاي سترون كننـده بـا جـنس مـسئولين            بين كيفيت عملكرد دستگاه   
 ، بــه طــوري كــه (p<0/001). رابطــه معنــا داري وجــود داشــت

ــتگاه ــتند     دس ــري داش ــرد بهت ــا عملك ــار خانمه ــت اختي ــاي تح                . ه
   ).2جدول شماره ( 

ها با سن مسئولين آنها ارتباط        بين كيفيت عملكرد دستگاه    •
   (p=0/2)معناداري وجود ندارد

مسئولين اكثر دستگاههاي بـا عملكـرد نـامطلوب مـدرك        •
تحصيلي سـيكل داشـتند و بـا ارتقـاي مـدرك تحـصيلي              
عملكرد دستگاهها نيز بهبود يافته كه اين اخـتلاف معنـي           

 ).3جدول شماره  (p=0/02.داراست
از نظـر   )  ليتـر  300 تا   151(ههاي با حجم متوسط ،      دستگا •

 .عملكرد بهترين كيفيت را داشتند
داري وجـود   بين عملكرد و قـدمت دسـتگاه ارتبـاط معنـي        •

 .نداشت
بين عملكرد دستگاه بـا نـوع آن ارتبـاط معنـاداري وجـود               •

 .نداشت
ــساحت   • ــه م ــز  CSRهرچ ــشتربود،عملكرددستگاه ني  بي

 )4اره جدول شم (p<0/001.تر بود مطلوب
هـا بـالا تـر بـود،         هر چه ميزان آگاهي مـسئولين دسـتگاه        •

  ).5جدول شماره .(شد تر مي ها نيز مطلوب عملكرد دستگاه
همه كساني كه دانش سـترون سـازي خـوبي داشـتند در              •

 . سال قرار داشتند45 تا 36گروه سني 
هيچكدام از افرادي كه مدرك تحـصيلي سـيكل داشـتند،            •

 .آگاهي خوبي نداشتند
الاترين سطح آگـاهي را در بـاره فراينـد سـترون سـازي              ب •

 .كارشناسان پرستاري داشتند

1-Reliability  
2-Validity 
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  . (p=0/02)سطح آگاهي خانم ها بيشتر از آقايـان بـود            •
  ).5جدول شماره ( 

شود، آگاهي آنها نيز      هرچه سطح سابقه كار افراد بيشتر مي       •
 p<0/001.رود بالا مي

تلـف  هـاي مخ     در بيمارسـتان   CSRبين آگاهي مسئولين     •
 .اختلاف وجود داشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                    بحث
توجه به فرايند سترون سازي از دير باز و از بدو اختراع فور و اتوكلاو                

  .وجود داشته است
 مـيلادي ، روش پـايش       90به منظور پـايش ايـن فراينـد ، در دهـه             

بـراي  . ص هـاي ميكروبـي پيـشنهاد شـده اسـت     بيولوژيك بـا شـاخ   
جلوگيري از عفونت هاي بيمارسـتاني لازم اسـت ، كيفيـت سـترون              

  .سازي نيز ارزيابي شود
 ساله در آمريكا ميزان شكـست را در استريليزاسـيون           16يك مطالعه   

 نشان داده   4/8% ودر فور      4/3% ، در كمي كلاو      8/2%در اتوكلاو 
يزان مطلوبيت عملكرد بين فور ، اتـوكلاو         ، اما در مطالعه مام     ]5[است

و اتيلن اكسايدتفاوت معني داري وجود نداشت و ميـزان شكـست در             
  . بدست آمد 9/5 %ودر فور  5/4% اتوكلاو

  )15(%  نفـر 40 نفر از 6در تحقيقي كه در برزيل انجام شده است ، 
، در  ]١٠[كاركنان بخش بهداشـت داراي مـدرك دانـشگاهي بودنـد          

 داراي مـدرك  )5/55  (% نفر135 نفر از 75العه ما ر مطحالي كه د
دانشگاهي بودندودر دستگاه هايي  كه افرادمسئول آنها داراي مدرك          
تحصيلي سيكل بودند ، استريليزاسيون با شكست بيـشتر همـراه بـود         
كه شايد اين موضوع يك حسن باشد و شـايد هـم بـه ويـژه از نظـر                   

وان بيان كرد آن است كه بهتـر        آنچه مي ت  . اقتصادي به صرفه نباشد   
  . از افراد دانشگاهي باشندCSRاست ، مسئولين 

 مركز انجام 16 مركز از 7 در تحقيق فوق ، انديكاتور بيولوژيك براي       
 در حالي كه در مطالعه ما پـايش بيولوژيـك در تمـام    ]9 [ مي گرفته

 در مطالعه فوق ،   . مراكز به جز براي دستگاه فور انجام مي شده است         
به بهتر بودن اتوكلاو نسبت به فور اشاره شده در حالي كه در مطالعه              

  .ما اختلاف معني دار نبوده است
 انجـام شـد ،      CSRدر مطالعه اي كـه در ايتاليـا بـر روي كاركنـان              

آنها از روش هـاي سـترون سـازي كمتـر            27 %مشخص گرديد كه  
عـات  داراي اطلا  3/33 % در حالي كه در مطالعه مـا         ]8[مطلع بودند 

توجه بـه ايـن     . آنها داراي اطلاعات كافي بودند    19%ضعيف ، و تنها     

يافته حيـاتي اسـت و لـزوم ارائـه  آمـوزش هـاي اختـصاصي را بـه                    
  .مسئولين دستگاه هاتاييد مي كند
 بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه           1999در مطالعه ديگر در ايتاليادر سال       

ن بودنـد ،    شكست سترون سازي در دستگاه هايي كه زنان مـسئول آ          
در مطالعه  . ]10[كمتر از دستگاه هايي بود كه مردان مسئول آن بودند         

لذا به نظر مي آيد كه مي توان زنان     . ما نيز همين نتيجه به دست آمد      
  . را بيشتر در فرايند سترون سازي به كار گرفت

از يافته هاي ديگر مطالعه ما اين بود كه عملكرد دستگاه هـايي كـه               
 سال بود ، بهتر از آنها بـود         10 تا   6ئولين آنها بين    سنوات خدمتي مس  

.  سـال داشـتند  10كه تازه كار بودند و يـا سـنوات خـدمتي بيـشتر از              
همچنين آنها كه سابقه كار بيشتري داشتند ، از اطلاعات بهتري نيـز             
برخوردار بودند و شايد به خاطر اين است كه اين افراد براي ادامه كار              

  .انگيزه بيشتري دارند
از يافته هاي ديگر مطالعه ما ايـن بـود كـه بـر خـلاف آنچـه اغلـب                    

به آن اشاره مي كردند ، مطلوبيت عملكـرد دسـتگاه           CSRمسئولين  
در ايـن   . ها نسبت به سال هاي كار كرد آنهـا در حـد بحرانـي نبـود               

فراينـد     كـوچكتر بـود ،     CSRمطالعه ، هرچه دستگاه ها و مـساحت         
ت مواجـه مـي شـدكه بايـستي در     سترون سازي نيز بيشتر بـا شكـس      

جريان مديريت كنترل عفونت ها در بيمارستان به ايـن مـوارد توجـه              
  . ويژه مبذول داشت

  :پيشنهادات اين مطالعه عبارتند از 
وويژگـي هـاي مـسئولين    CSR  توجه ويـژه بـه مراكـز    •

  .دستگاه هاي سترون كننده در بيمارستان ها 
ربـع بـراي     متـر م   200تامين محيطي به مساحت حـداقل        •

 .آر.اس.مراكز سي
 . ليتر150استفاده از دستگاه هاي با حجم بالاتر از  •
 .پايش استاندارد بيولوژيك دستگاه ها •
استفاده از افراديـي كـه داراي سـنوات خـدمتي بـالاتري              •

 .هستند به عنوان مسئول دستگاه ها
استفاده از افرادي كـه داراي مـدرك تحـصيلي مـرتبط و              •

 .بالاتر باشند
 مداوم اختصاصي مـسئولين دسـتگاه هـا بـه ويـژه آمـوزش               وآموزش

  .مسئولين مرد
  
  

  سپاسگزاري
آر بيمارسـتان هـاي     .اس.بدينوسيله از كليه كاركنان بخش هاي سـي       

دانــشگاه علــوم پزشــكي تهــران و كاركنــان بخــش ميكروبيولــوژي 
  .سپاسگزاري مي شود
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بسته به توزيع فراواني كيفيت عملكرد دستگاه هاي سترون كننده بر حسب نوع دستگاه در بيمارستان هاي وا :1 شماره جدول
  دانشگاه علوم پزشكي تهران

  دستگاه سترون كننده               فور  اتوكلاو بخار  اتيلن اكسايد  جمع

  نحوه كاركرد دستگاه   تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد
  مطلوب  58  1/94  59  5/95  4  100  121  6/89
  نامطلوب  8  9/5  6  5/4  0  0  14  4/10

  جمع  66  100  65  100  4  100  135  100

P=0/78 

 
  

هاي وابسته به دانشگاه  توزيع فراواني كيفيت عملكرد دستگاه هاي سترون كننده بر حسب جنس در بيمارستان :2 شماره جدول
  علوم پزشكي تهران

  دستگاه                              جنس مسئول   مونث  مذكر  جمع

  دستگاهعملكرد    عدادت  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد
  مطلوب  68  1/56  53  9/43  121  100
  نامطلوب  2  2/14  12  7/85  14  100
  جمع  70  -  65  -  135  100

P<0/001 

 
  

توزيع فراواني كيفيت عملكرد دستگاه هاي سترون كننده بر حسب مدرك تحصيلي مسئولين دستگاه ها در  :3 شماره جدول
  گاه علوم پزشكي تهرانبيمارستان هاي وابسته به دانش

  مدرك تحصيلي                        سيكل  ديپلم و فوق ديپلم  ليسانس  جمع

   دستگاه عملكرد   تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد
  مطلوب  21  4/17  37  6/30  63  1/52  121  100
  نامطلوب  8  1/57  1  1/7  5  7/35  14  100
  جمع  29  -  38  -  68    135  100

P<0/02 
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 آر در بيمارستان -  اس –توزيع فراواني كيفيت عملكرد دستگاه هاي سترون كننده بر حسب مساحت سي    :4جدول شماره 

 هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران

 200 تا 151  متر مربع < 201  
  مترمربع

 150 تا 101
  مترمربع

   100 تا 0
  متر مربع

  CSRمساحت                          

   دستگاه عملكرد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  صددر  تعداد  درصد
-  121  100  9  100  12  3/96  52  80  48    
-  14  0  0  0  0  7/3  2  20  12    

100  135  100  9  100  12  100  54  100  60    
  P=0/001 

 
  

آگاهي مسئولين دستگاه ها در توزيع فراواني كيفيت عملكرد دستگاه هاي سترون كننده بر حسب سطح    :5جدول شماره 
  بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران

  خوب  جمع
   درصد100 تا 76

  متوسط
   درصد75 تا 51

  ضعيف
   درصد50 تا 0

  

    تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد
  مطلوب  32  4/26  63  1/52  26  5/21  121  100
  وبنامطل  13  9/92  1  1/7  0  0  14  100
  جمع  45  -  64  -  26  -  135  100
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